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1. OBJETIVO

Establecer un programa que incluya un sistema para seleccionar, utilizar, calibrar,
verificar, controlar y mantener los patrones de medicion, los materiales de referencia
utilizados como patrones de medicion y los equipos de ensayo y de medicién ocupados
para realizar los ensayos para reconstruir la historia de la medicion.

2. ALCANCE

Inicia con la seleccién e inventario de los equipos en el muestreo o ensayo. hasta el
seguimiento para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos determinados Matriz Aire- Sistema de Vigilancia de la Calidad Ambiental.

3. RESPONSABILIDAD

Director General, Jefe de la Oficina Laboratorio - Director Técnico, Secretario General,
Profesional Universitario Cédigo 2044 Grado 05 (del Laboratorio Ambiental).

4. DOCUMENTOS

¢ MP.02 Manual de Procesos y Procedimientos.
-FC.AA.006 Analisis Ambiental

DE APOYO AL PROCEDIMIENTO
e PR.PE.008 Comunicaciones.
e PR.GD.001 Planeacion de Documentos
e PR.EM.001 Auditorias Internas
¢ PR.EM.002 Correccion, accion correctiva, preventivas y de mejora
o PR.EM.003 Revisién por la direccion.
¢ PR.EM.004 Seguimiento de Control Interno.
o Norma técnica de Calidad en la Gestion Publica - NTC GP 1000:2009 y

¢ Norma Técnica Colombiana — Sistema de Gestion de la Calidad Requisitos NTC
ISO 9001:2015.
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e Manual de implementacién — Modelo Estandar de Control Interno para el Estado
Colombiano MECI 1000:2005 segunda version — afo 2014

¢ MS.01 Manual del Sistema de Gestion Integrado.
e MF.03 Manual de Formatos
¢ Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. MADS, 2010.

o NTCISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de
laboratorios de ensayo y calibracion # 5.6.

5. NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL PROCEDIMIENTO

° Ver Normograma.

6. REGISTROS

FR.AA.012 Hojas de Vida de los Equipos de medicién
FR.AA.011 Ficha de calibraciéon Equipos y/o instrumentos
FR.AA.015 Parametros Ambientales cuarto de materiales
FR.AA.016 Parametros Ambientales Area Analitica
FR.AA.015 Parametros Ambientales Cabinas Desecadoras

7. DESARROLLO

7.1. DIRECTRICES DEL PROCEDIMIENTO

. El Jefe del Laboratorio con funciones de Director Técnico, cuando sea necesario
debe asegurarse de la trazabilidad de la medicidn mediante el uso de servicios de
calibracion provistos por laboratorios que puedan demostrar su competencia y su
capacidad de medicion y trazabilidad.

o Los requisitos del apartado 5.6.2.1 se aplican a los equipos de medicién y ensayo
con funciones de medicidon que utiliza, a menos que se haya establecido que la
incertidumbre introducida por la calibracion contribuye muy poco a la incertidumbre total
del resultado del ensayo. Si esto ocurre el Jefe del Laboratorio con funciones de Director
Técnico debe asegurarse de que el equipo utilizado puede proveer la incertidumbre de la
medicion requerida. Tener en cuenta que el grado de cumplimiento de los requisitos
indicados en 5.6.2.1 depende de la contribucién relativa de la incertidumbre de la
calibracioén a la incertidumbre total. Si la calibracién es el factor dominante, es conveniente
gque se sigan estrictamente los requisitos.
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Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades S| no sea posible y /o sea
pertinente, se deben exigir los mismos requisitos para la trazabilidad por medio de
materiales de referencia certificados, métodos acordados y / 0 nomas consensuadas, que
para los laboratorios de calibracion se tiene en cuenta el numeral 5.6.2.1.2 de la norma
NTC/ISO-IEC 17025:2005.

Se debe tener en cuenta los numerales de la NTC ISO 9001: 2015 7.1.5:

7.1.51 La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar
la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medicion
para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos que estos
recursos sean apropiados para el tipo especifico de las actividades de seguimiento y
medicidon realizadas, se mantiene el aseguramiento de idoneidad continua para su
propésito conservar esta informacion documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de los seguimientos y medicion son idéneos para su proposito y,

El 7.1.5.2 : Si la trazabilidad es un requisito ( tal como lo requiere el 5.6 de la NTC ISO
IEC 17025) para proporcionar confianza en la validez ‘de los resultados de medicion, el
equipo de medicion debe calibrarse o verificarse, o ambas actividades a intervalos
especificados, o0 antes de su utilizacion, contra patrones de medicion trazables a patrones
de medicion internacionales o nacionales: si no existiesen estos patrones de medicion
internacionales o nacionales; se conservara como informacion documentada como base
utilizada en la calibracion o la verificacion. De tal forma que se identifiquen para
determinar el estado, se protegen contra ajustes, dafio o deterioro que pudieran invalidar
el estado de calibracion y los posteriores resultados de la medicion.

La entidad, debe determinar si la validez de los resultados de medicién previos se ha visto
afectada de manera desfavorable cuando el equipo de medicidon se considere no apto
para su propésito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

7.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

item Descripcion de Actividades Responsables

Trazabilidad de la medicion

El Jefe del Laboratorio con funciones de Director Técnico, Jefe del
01 | cuando sea necesario debe asegurarse de la trazabilidad Laboratorio
de la medicibn mediante el uso de servicios de Ambiental

calibracion provistos por laboratorios que puedan
demostrar su competencia y su capacidad de medicién y
trazabilidad.
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2017
item Descripcion de Actividades Responsables
Incertidumbre de la Medicién
02 Profesional
Asegurarse de que el equipo utilizado puede proveer la Universitario
incertidumbre de la mediciéon requerida. Grado 05

Servicio de Calibracion

La contratacion del servicio de calibracion se hara con .
03 . \ : Contratacion
proveedor del servicio acreditado por_el organismo
nacional de acreditacion ONAC, para garantizar la

trazabilidad de las mediciones.

Calibracion y Verificacion de Equipos

Profesional
04 | Los equipo de medicién debe calibrarse o verificarse, o Universitario
ambas actividades a.intervalos especificados, o antes de Grado 05

su utilizacion, contra patrones de medicion trazables.

r— __— —— —————— —— —— —— —
La Oficina de Planeacién, custodia la version vigente de este documento. Cualquier copia impresa en otra
dependencia, no garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no autorizada.

FR.GD.008 Version 04_ 29/08/2016




